ConvaTec (111, Guia de uso de

— Stomahesive® Seal

Para empezar - Evalue el estado de la piel:
Asegurese de que la piel esté limpia y seca.
Caliente el anillo barrera con sus manos.
Retire el papel protector de ambos lados del anillo barrera.

Adaptelo a sus necesidades:

Suavemente, moldee, enrolle, estire 0 comprima el anillo para
adaptarlo a su estoma. El anillo se puede cortar, acoplar y

volverse a unir para ajustarse a aquellas zonas mas complicadas.

Coloque y alise con suavidad el anillo en la base del estoma,
manteniéndolo presionado durante 30 segundos.

Cubre los

el Aplique su dispositivo de ostomia:

muertos

Aplique el dispositivo de ostomia directamente sobre la superficie
del anillo, presionandolo suavemente durante 30 segundos hasta
asequrarlo.

Mantenga su dispositivo siempre que se sienta comodo y seguro.

Retirada
& Retire cuidadosamente el dispositivo de ostomia.
- Cualquier residuo del anillo barrera moldeable que quede en
' la piel puede ser retirado enrollandolo y desprendiéndolo o
empleando Niltac™ - eliminador de adhesivo médico no irritante.
\

Nota: No utilizar en casos de piel dafiada o heridas abiertas; No usar en individuos
que hayan desarrollado sensibilidad o reaccion alérgica al producto o a sus componentes.

Consulte el prospecto para unas instrucciones de uso mas detalladas.
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Consejos y trucos

v El anillo se hinchara al gelificar en contacto con la humedad, para
crear un sellado mas seguro y proporcionar una mayor proteccion
frente al efluente.

v El anillo es de gran ayuda en casos de convexidad. Utilice un anillo
barrera debajo de un apdsito convexo, 0 acople varios anillos para
rellenar irregularidades en la superficie periestomal.

v Puede tocar todas las partes del anillo, enrollarlo, moldearlo -
y éste no perderd capacidad de adhesion.

v Puede combinar Stomahesive® Seal y Stomahesive® Pasta para
adaptarse a sus necesidades.

Stomahesive® Seal de ConvaTec

Stomahesive® Seal Fino 483mMm 172260.7
Stomahesive® Seal 98mm 172261.4

*No reembolsado por la Seguridad Social

Stomahesive® Seal 48mm 431825

Nota: Los anillos Stomahesive® Seal vienen en cajas de 10 unidades.
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Consulte el prospecto para unas instrucciones de uso mas detalladas.
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