
โปรดอ่านเอกสารก ากับเคร่ืองมอืแพทยก่์อนการใช้งาน 
เอกสารก ากับเคร่ืองมอืแพทย ์
แผ่นปิดแผลคาลโตสแตท 
KaltostatTM Calcium-Sodium Alginate Wound Dressing 
ค าอธิบายผลิตภัณฑ ์
แผ่นปิดแผล KALTOSTAT™ เป็นแผ่นปิดแผลแบบแผ่นหรือแบบเป็นเส้นชนิดไม่ถักทอ สีขาวถึงขาวนวล เนือ้นุ่ม ผลิตจากเส้นใยแคลเซียม-โซเดียมอลัจิเนต เสน้ใยอลัจิ
เนตจะดูดซบัสารคดัหลั่งจากบาดแผลและเปล่ียนเป็นเจลเนือ้แน่น/แผ่นเสน้ใย เจลนีจ้ะสรา้งสภาพแวดลอ้มท่ีชุ่มชืน้ในบริเวณท่ีสมัผัสกับบาดแผล เจลดงักล่าวจะช่วยให้
สามารถลอกแผ่นปิดแผลโดยไม่ท าใหเ้กิดการบาดเจ็บ ซ่ึงก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อเนือ้เยื่อท่ีสรา้งขึน้มาใหม่เพียงเล็กนอ้ยหรือไม่ก่อใหเ้กิดความเสียหายเลย อาจติด
แผ่นปิดแผลทิง้ไวไ้ด้นานสูงสุดเจ็ดวนัขึน้อยู่กับบาดแผล เมื่อสมัผัสกับแผลท่ีมีเลือดออก แผ่นปิดแผล KALTOSTAT™ จะช่วยในการหา้มเลือด แผ่นปิดแผลชัน้แรกนีค้วร
ใชร้่วมกับแผ่นปิดแผลชั้นท่ีสอง 
ข้อบ่งใช ้
ส าหรบัการใชง้านโดยไม่ตอ้งมีใบสั่งแพทย ์แผ่นปิดแผล KALTOSTATTM อาจใชส้ าหรบั: 
- แผลถลอกเล็กนอ้ย 
- แผลฉีกขาดเล็กนอ้ย 
- แผลไฟไหมห้รือน ้ารอ้นลวกเล็กนอ้ย 
ภายใตก้ารดูแลของบุคลากรทางการแพทย์ แผ่นปิดแผล KALTOSTATTM อาจใชส้ าหรบัการดูแลรกัษาบาดแผลภายนอก เช่น: 
- แผลเรือ้รงัท่ีขา (แผลเรือ้รงัเน่ืองจากเลือดคั่ง แผลเรือ้รงัเน่ืองจากพยาธิสภาพของหลอดเลือดแดง และแผลเรือ้รงัท่ีขาซึ่งเกิดจากสาเหตุหลายอย่าง) แผลเรือ้รงั
เน่ืองจากเบาหวาน และแผลกดทับ (แผลท่ีผิวหนังถูกท าลายลึกเป็นบางส่วนและทัง้หมด) 
- แผลบริเวณผูใ้ห ้(donor site) แผลผ่าตดัท่ีเปิดทิง้ไว้เพ่ือใหห้ายแบบทุติภูมิ (secondary intent) แผลจากอุบตัิเหตุ 
นอกจากนี ้แผ่นปิดแผล KALTOSTATTM อาจใชส้ าหรบั: 
- การดูแลรกัษาแผลเลือดออกเฉพาะท่ี เช่น แผลฉีกขาด แผลถลอก เลือดก าเดาไหล การถอนฟัน และหลงัการก าจัดเนือ้ตายดว้ยการตดัออก 
- การดูดซบัสารคดัหลั่งในแผลมะเร็ง เช่น กอ้นเนือ้ท่ีผิวหนังจากมะเร็ง การแพร่กระจายของมะเร็งมาท่ีผิวหนัง และมะเร็งคาโปซิซารโ์คมา (Kaposi’s sarcoma) 
ข้อห้ามใช ้
ไม่ควรใชแ้ผ่นปิดแผล KALTOSTAT™ ในผูท่ี้แพห้รือเคยมีปฏิกิริยาแพต้่อแผ่นปิดแผลหรือส่วนประกอบของแผ่นปิดแผล แผ่นปิดแผล KALTOSTAT™ ไม่ไดม้ีไวใ้ชเ้ป็น
ฟองน า้ในการผ่าตดั 
แผ่นปิดแผล KALTOSTAT™ ไม่ไดม้ีไวใ้ชก้ับแผลท่ีมีเลือดออกมาก 
วิธีการใช ้
1. การเตรียมแผลและการท าความสะอาดแผล 
ก่อนติดแผ่นปิดแผล KALTOSTAT™ ให้ท าความสะอาดบริเวณแผลดว้ยน ้ายาท าความสะอาดแผลท่ีเหมาะสม 
ภายใตก้ารดูแลของบุคลากรทางการแพทย์ หากจ าเป็น ก่อนท่ีจะติดแผ่นปิดแผล KALTOSTAT™ ใหก้ าจัดเนือ้ตายและผิวหนังตายแหง้ส่วนเกินออก และล้างดว้ยน า้ยา
ท าความสะอาดท่ีไม่เป็นพิษท่ีเหมาะสม 
2. การเตรียมและการติดแผ่นปิดแผล 

ก. ควรตดัแผ่นปิดแผล KALTOSTAT™ ใหไ้ดข้นาดท่ีพอดีกับบาดแผลเพ่ือหลีกเล่ียงการปิดทบัเกินออกมายงัผิวหนังโดยรอบ 
ข. ส าหรบัแผลท่ีมีสารคดัหลั่งมาก ควรติดแผ่นปิดแผล KALTOSTAT™ บนส่วนท่ีแหง้บนบาดแผล ควรใชแ้ผ่นปิดแผลชัน้ท่ีสองท่ีเหมาะสมเพ่ือปิดทบัแผ่นปิด
แผล KALTOSTAT™ ใหอ้ยู่กับท่ี 
ค. ส าหรบัแผลท่ีมีสารคดัหลั่งเล็กนอ้ย ควรติดแผ่นปิดแผล KALTOSTAT™ บนแผลและสรา้งความชุ่มชืน้ดว้ยน า้เกลือชนิดนอรม์ลัซาไลนป์ราศจากเชือ้ ควร
ใชแ้ผ่นปิดแผลชัน้ท่ีสองท่ีเหมาะสมเพ่ือปิดทบัแผ่นปิดแผล KALTOSTAT™ ใหอ้ยู่กับท่ี 
ง. เมื่อใชแ้ผ่นปิดแผลแบบเป็นเสน้ KALTOSTAT™ ในแผลท่ีเป็นแอ่งลึก ตอ้งใหแ้ผ่นปิดแผลยื่นออกมาจากแผลอย่างนอ้ย 2.5 ซม. หรือ 1 นิว้เพ่ือใหง้่ายต่อ
การน าออกจากแผล 

3. การเปล่ียนแผ่นปิดแผลและการลอกออก 
ก. ส าหรับแผลท่ีมีสารคดัหลั่งมาก ใหเ้ปล่ียนแผ่นปิดแผล KALTOSTAT™ เมื่อสารคดัหลั่งทะลุผ่านแผ่นปิดแผลชั้นท่ีสอง หรือเปล่ียนแผ่นปิดแผลตามหลกั
ปฏิบตัิทางคลินิกท่ีดี 
ข. การลอกแผ่นปิดแผลออกไม่น่าจะมีปัญหาใดๆ ส าหรบัแผลท่ีมีสารคดัหลั่งมาก แผ่นปิดแผล KALTOSTAT™ จะก่อตวัเป็นเจลท่ีแผล/ส่วนท่ีสมัผัสกับแผ่น
ปิดแผล และยกตวัขึน้ 
ค. การลอกออกจากแผลท่ีมีสารคดัหลั่งนอ้ยอาจตอ้งใชน้ า้เกลือชนิดนอรม์ลัซาไลนป์ราศจากเชือ้ช่วยเพื่อท าใหแ้ผ่นปิดแผลชุ่มชืน้ 
ง. ท าความสะอาดแผลดว้ยน า้ยาท าความสะอาดแผลท่ีเหมาะสมก่อนติดแผ่นปิดแผลแผ่นใหม่ 



จ. เช่นเดียวกับการใชแ้ผ่นปิดแผลอื่นๆ ควรลอกแผ่นปิดแผล KALTOSTAT™ ออกจากบาดแผล และท าความสะอาดบาดแผลในช่วงระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
4. แผลท่ีมีเลือดออก 
ติดแผ่นปิดแผล KALTOSTAT™ ลงบนบริเวณท่ีมีเลือดออกเพ่ือช่วยหา้มเลือด ลอกออกเมื่อเลือดหยุด ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ไม่ควรติดแผ่นปิดแผลทิง้ไวน้านเกินกว่า 7 วนั 
ติดแผ่นปิดแผล KALTOSTAT™ เพ่ิมตามท่ีอธิบายไวข้า้งตน้ 
ค าเตือน ขอ้ควรระวัง และ ขอ้สังเกต 

• หา้มใชซ้ า้ 

• ทิง้ส่วนท่ีไม่ไดใ้ชข้องผลิตภัณฑห์ลงัจากท าแผล 

• หา้มใชง้านหากบรรจุภัณฑช์ัน้ในของผลิตภัณฑช์ ารุดเสียหาย 

• ไม่แนะน าใหใ้ชแ้ผ่นปิดแผล KALTOSTAT™ กับทารกท่ีมีอายุนอ้ยกว่า 12 เดือน 

• ระวงั: รบัประกันสภาพปลอดเชือ้ เวน้แต่ว่าซองบรรจุฉีกขาดหรือถูกเปิดออกก่อนใชง้าน ผลิตภัณฑนี์ส้ าหรบัใชค้รัง้เดียว 

• ไม่ควรใชแ้ผ่นปิดแผลนีร้่วมกับผลิตภัณฑด์ูแลรกัษาแผลอื่นๆ โดยไม่ปรึกษาบุคลากรทางการแพทยก์่อน 

• หากพบเห็นอาการระคายเคือง (รอยแดง การอกัเสบ) การเป่ือยยุ่ย (ผิวหนังซีดขาว) การสรา้งเนือ้เยื่อเหนือระดบัผิวหนัง (การสรา้งเนือ้เยื่อมากเกินไป) หรือ
อาการแพ ้(ปฏิกิริยาภูมิแพ)้ ใหป้รึกษาบุคลากรทางการแพทย์ 

• แผ่นปิดแผล KALTOSTAT™ ไดร้บัการออกแบบมาเพ่ือสรา้งสภาพแวดลอ้มท่ีชุ่มชืน้ท่ีเอือ้ต่อการหายของบาดแผล หากแผ่นปิดแผล KALTOSTAT™ ก่อตวั
ขึน้เป็นเจลตัง้แต่แรกท่ีใช ้แลว้ถูกปล่อยใหแ้หง้ จะท าใหก้ารลอกออกจากบาดแผลท าไดย้าก โดยทั่วไป การปล่อยใหแ้หง้จะไม่มีปัญหาส าหรับแผลท่ีมีสารคัด
หลั่ง ควรลอกแผ่นปิดแผล KALTOSTAT™ ออกโดยใชน้ า้เกลือชนิดนอรม์ลัซาไลนป์ราศจากเชือ้ (sterile normal saline) เท่านัน้ อาจจ าเป็นตอ้งพรมน า้เกลือ
เพ่ือรกัษาสภาพเจลเอาไว ้หากเจลแหง้สนิท ใหใ้ชน้ า้เกลือพรมเจลท่ีแหง้เพ่ือท าใหเ้จลชุ่มชืน้อีกครัง้ กระบวนการนีอ้าจใชเ้วลาหลายชั่ วโมงกว่าท่ีเจลจะนุ่มลง 

• การใชแ้ผ่นปิดแผลกับบาดแผลท่ีติดเชือ้จะตอ้งอยู่ภายใตก้ารดูแลของบุคลากรทางการแพทยเ์ท่านัน้ 

• นอกจากนี ้ส าหรับแผลกดทบั แผลเรือ้รงัเน่ืองจากเลือดคั่ง แผลเรือ้รงัเน่ืองจากพยาธิสภาพของหลอดเลือดแดง แผลเรือ้รงัเน่ืองจากเบาหวาน แผลบริเวณผู้ให ้
แผลผ่าตดัท่ีเปิดทิง้ไวเ้พ่ือใหห้ายแบบทุติภูมิ แผลจากอุบตัิเหตุ แผลมะเร็ง และการดูแลรกัษาแผลเลือดออกเฉพาะท่ี: 

• การดูแลรกัษาแผลประเภทต่างๆ ท่ีระบุไวข้า้งตน้ควรอยู่ภายใตก้ารก ากับดูแลของบุคลากรทางการแพทย์ 

• ควรใชม้าตรการสนับสนุนท่ีเหมาะสมเมื่อมีขอ้บ่งชี ้(เช่น การใชถุ้งน่องรดักลา้มเนือ้ท่ีบีบรดัแบบลดหลั่น (graduated compression bandaging) ในการดูแล
รกัษาแผลเรือ้รงัท่ีขาเน่ืองจากพยาธิสภาพของหลอดเลือดด าหรือวิธีการบรรเทาแรงกดทบัในการดูแลรกัษาแผลกดทบั)  

• การแบ่งตวัของเชือ้จุลชีพในแผลเรือ้รงัเป็นส่ิงท่ีพบไดท้ั่วไปและไม่ถือเป็นขอ้ห้ามในการใชแ้ผ่นปิดแผล อาจใชแ้ผ่นปิดแผลกับแผลติดเชื ้อภายใตก้ารก ากับดูแล
ของแพทยร์่วมกับการรกัษาท่ีเหมาะสม และการตรวจสอบแผลบ่อยๆ 

• ควรใหก้ารรกัษาเพ่ือควบคุมระดบัน า้ตาลในเลือด รวมถึงมาตรการสนับสนุนท่ีเหมาะสมส าหรบัแผลเรือ้รงัท่ีเทา้อันเน่ืองมาจากเบาหวาน  

• ส าหรบัแผลมะเร็ง ขอแนะน าใหใ้ชแ้ผ่นปิดแผลชัน้ท่ีสองท่ีมีความสามารถในการดูดซบัสูง 

• ในแผลท่ีเป็นแอ่ง อาจใชแ้ผ่นปิดแผลแบบเป็นเสน้เพ่ืออุดบาดแผล ส าหรบัแผลต่างๆ อย่างเช่น แผลชอนทะลุและรูเปิดของหนอง ใหใ้ชเ้ทคนิคท่ีเหมาะสมใน
การสอดและการน าแผ่นปิดแผลออก 

• แผ่นปิดแผล KALTOSTAT™ ไม่ไดม้ีไวใ้ชเ้ป็นฟองน า้ในการผ่าตดั แผ่นปิดแผล KALTOSTAT™  ไม่ไดม้ีไวเ้พ่ือหา้มเลือดส าหรับแผลท่ีมีเลือดออกมาก ให้
พิจารณาใช้วิธีทางเลือกอื่นในสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีอาจมีการเสียเลือดในปริมาณมาก 

 
- ผ่านการท าใหป้ลอดเชือ้ดว้ยการฉายรงัสี 
วิธีการเก็บรักษา 
อย่าใหผ้ลิตภัณฑ์สมัผัสกับแสง เก็บไวใ้นท่ีแหง้และเย็น (<25°C/77°F) 
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