
โปรดอ่านเอกสารก ากับเคร่ืองมอืแพทยก่์อนการใช้งาน 
เอกสารก ากับเคร่ืองมอืแพทย ์
ลิตเติล้วัน ถุงอุจจาระปลายเปิดชนิดชิน้เดียวส าหรับเด็ก 
Little Ones One-Piece Drainable Custom-cut Pouch with Stomahesive® Skin Barrier 
ค าอธิบายผลิตภัณฑ ์
ถุงเก็บอุจจาระ ConvaTec Little Ones™ แบบระบายออกไดเ้ป็นถุงชิน้เดียวท่ีมีแผ่นป้องกันผิวหนังจากกาวยึดติด ออกแบบมาโดยเฉพาะส าหรับการใชง้านในเด็ก ถุงนีม้ี
ขอ้ดีดงัตอ่ไปนี:้ 

1. มีคุณสมบตัิในการปกป้องผิวท่ีคลา้ยคลึงกับผลิตภัณฑ์ท่ีมีแผ่นป้องกันผิวหนัง Stomahesive® แต่ไดร้บัการปรับใหอ้่อนโยนต่อผิว 
2. รูเปิดเริ่มตน้สามารถขยายไดเ้พ่ือรองรบัรูเปิดทุกขนาดและรูปร่างท่ีมีเสน้ผ่านศูนยก์ลางไม่เกิน 2 นิว้ (50 มม.) 
3. แผงดา้นหลงัของกระเป๋ามีลกัษณะคลา้ยผ้าเพ่ือเพ่ิมความสบายยิ่งขึน้ 
4. มีแผ่นฟิลม์ท่ีนุ่ม กันเสียง และป้องกันกล่ิน 
5. มีส่วนปิดกน้ถุงท่ีนุ่มและปรบัรูปได ้ซ่ึงออกแบบมาเพ่ือการใชง้านส าหรบัเด็ก 

ข้อบ่งใช ้
ใชเ้ก็บของเสียจากทวารเทียม 
วิธีการใช ้
การเตรียมถุงเก็บ 

 
1. วดัขนาดรูทวารเทียมตามแผ่นวดัขนาด 
ท าความสะอาดบริเวณนัน้อย่างอ่อนโยนดว้ยน า้และเช็ดโดยทั่วใหแ้หง้ ผิวบริเวณรอบๆ ทวารเทียมตอ้งปลอดจากตวัท าละลายหรือสารท่ีล่ืน 
 
 
2. ลากเสน้วดัขนาดของรูเปิดลงบนแผ่นรองสีขาว โดยวางท่ีตรงกลางรอบๆ รูเปิดเริ่มตน้ 
 
 
3. ส่ิงส าคญั: ก่อนตดั ใหแ้ยกแผงดา้นหน้าและดา้นหลงัออกเพ่ือไม่ใหต้ดัโดนแผงดา้นหน้าของถุงอุจจาระ 
 
 
4. ใชก้รรไกรขาโคง้ตดัขยายรูตรงกลางใหใ้หญ่กว่ารอยท่ีลากเส้นไวเ้ล็กนอ้ย 
อย่าตดัเลยขอบวงกลมบนกระดาษหุม้ 
 

วิธีการใชค้ลิปปิดปลายถุง 
ส่ิงส าคญั: (a) การติดส่วนปิดก้นถุงตามวิธีท่ีอธิบายไวถ้ือเป็นส่ิงท่ีส าคญัในการป้องกันการรั่วไหล 
(b) ติดส่วนปิดกน้ถุงก่อนท่ีจะติดถุงเก็บปัสสาวะเขา้กับร่างกาย 
5. น ากระดาษหุม้ออกจากแถบกาวท่ีอยู่บนส่วนปิดกน้ถุง วางต าแหน่งปิดประมาณ 1/4 นิว้จากปลายส่วนปิดก้นถุง โดยติดลงท่ีทางด้าน

ขา้งของถุงดา้นท่ีไม่มีแผ่นป้องกันผิวหนังแลว้กดใหเ้ข้าท่ี 
 
6. พบักน้ถุงขึน้ 4 ครัง้ใหแ้น่นตามรูป 
 
 
7. พบัส่วนปิดกน้ถุงใหแ้น่นตามรูปไปทางดา้นขา้งของถุงดา้นท่ีไม่มีแผ่นป้องกันผิวหนัง โดยตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ากน้ถุงเรียบแบนและไม่

เป็นรอยย่น 
 
 
 
 



วิธีการติดถุงเก็บ 
ส่ิงส าคญั: ควรใชค้วามระมดัระวงัในการออกแรงโดยใชแ้รงกดเบาๆ เท่านัน้ท่ีบริเวณหนา้ทอ้งของเด็กทารกเมื่อมีการใชร้ะบบถุงใดก็ตาม  
8. น ากระดาษหุม้ออกจากแผ่นป้องกันผิวหนังโดยใหนิ้ว้สมัผัสกับแถบกาวให้นอ้ยท่ีสุด หมายเหตุ: เมื่อใชก้าว Stomahesive8 ขอ

แนะน าใหใ้ช้ทาเป็นวงแหวนรอบรูท่ีขยายไวท่ี้ด้านกาวของแผ่นป้องกันผิวหนัง  
 
 
9. จับดา้นขา้งของแผ่นป้องกันผิวหนังทัง้สองขา้งและวางใหต้รงต าแหน่งของรูท่ีขยายไวบ้ริเวณเหนือปากทวารเทียม 
 
 
 
10. กดแผ่นป้องกันผิวหนังเบาๆ โดยใหค้วามระมดัระวงัเป็นพิเศษในบริเวณท่ีใกล้กับปากทวารเทียมมากท่ีสุด 
สามารถใส่ถุงไดน้านเท่าท่ียงัรูสึ้กสบายและไม่มีอาการระคายเคือง 
 

วิธีการดึงถงุอุจจาระออก 
 
11. การดึงออกสามารถท าไดโ้ดยดึงจากดา้นบนสุดจนถึงล่างสุด โดยค่อยๆ ดึงแผ่นป้องกันผิวหนังออกจากผิวหนังพรอ้มใชม้ืออีกขา้ง

หน่ึงกดเบาๆ บนผิวหนังท่ีอยู่ติดกัน ไม่จ าเป็นตอ้งขจัดส่ิงตกคา้งทัง้หมดออก 
 
 

การก าจัดทิง้ 
ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนด/ขอ้บงัคบัในการก าจัดทิง้ในแต่ละประเทศ 
ค าเตือน ขอ้ควรระวัง และ ขอ้สังเกต 

• ควรใชค้วามระมดัระวงัเมื่อใชผ้ลิตภัณฑโ์ดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีภาวะท่อไตโต และกรณีท่ีไม่มีกระเพาะปัสสาวะ เน่ืองจากมีการรายงานทางคลินิกถึงการมี
คราบกาวในระบบท่อเก็บปัสสาวะของผูป่้วยเหล่านีน้านๆ ครัง้ หากตรวจพบก้อนในระบบทางเดินปัสสาวะ ใหป้ระเมินการใชผ้ลิตภัณฑอ์ย่างต่อเน่ืองและเริ่ม
ใหก้ารรกัษาทางการแพทย์ท่ีเหมาะสม 

• หากเกิดอาการระคายเคือง ควรหยุดใชแ้ละปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์ 
วิธีการเก็บรักษา 
เก็บท่ีอุณหภูมิ 10-30 องศาเซลเซียส  เก็บรกัษาในท่ีแหง้ 
ปริมาณบรรจุ 
1 กล่องบรรจุ 15 ชิน้ และคลิปปิดปลายถุงจ านวน 15 ชิน้ 
ค าอธิบายสัญลักษณบ์นบรรจุภัณฑ ์ 

 
หมายถึง รุ่นการผลิต 
 

EXP. DATE  หมายถึง วนัหมดอายุ 
 
เจ้าของผลิตภัณฑ ์
บริษัท คอนวาเทค ลิมิเต็ด, ฟลินทไ์ชนด,์ สหราชอาณาจักร 
ผลิตโดย  
บริษัท คอนวาเทค โดมินิกัน รีพบัลิค อิงค,์ ซาน คริสโตบาล, สาธารณรฐัโดมินิกัน 
น าเข้าโดย / ช่องทางการติดต่อ 
บริษัท คอนวาเทค (ประเทศไทย) จ ากัด 
87 อาคารเอ็มไทยทาวเวอร ์ออลซีซนัส ์เพลส ชัน้ 9 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ  
โทร. 02-6147000 

1050893G2 วันที่ออกเอกสาร 1 สิงหาคม 2564 
 


