
โปรดอ่านเอกสารก ากับเคร่ืองมือแพทยก่์อนการใช้งาน 
เอกสารก ากับเคร่ืองมือแพทย ์
เอสตีมพลัส ถุงอุจจาระชนิดชิน้เดียว 
Esteem+ One-piece Cut-to-Fit or Pre-Cut Ostomy System 
ค าอธิบายผลิตภัณฑ ์
เอสตีมพลสั ถงุอจุจาระชนิดชิน้เดียวแบบนุ่มมีฟิลเตอรช์่วยระบายแกส๊และช่วยดดูกลิน่ ใชร้ว่มกบัคลปิปิดปลายถงุ 
ข้อบ่งใช้ 
ใชเ้ก็บของเสียทวารเทียมหรือท่อปัสสาวะเทียม 
วิธีการใช้  
1 การเตรียมผิวหนงั 
มือและผิวหนงัรอบๆ ช่องรูเปิดตอ้งสะอาด แหง้ และปราศจากสารที่มีความมนัก่อนใชผ้ลิตภณัฑ ์
2 การเตรียมถงุเก็บ 
A) ส าหรบัถงุตดัใหพ้อดี (รูปที่ 1) วาดโครงรา่งของช่องรูเปิดลงบนแถบหุม้ของแผ่นปกป้องผวิหนงั ตดัแผ่นปกป้องผิวหนงัที่ขอบดา้นนอกของโครงรา่งที่วาดไวบ้นแถบหุม้
ของแผ่นปกป้องผวิหนงั อย่าตดัเลยเหนือเสน้สดุทา้ย ใชน้ิว้ปาดรอยตดัใหเ้รียบ 
B) ส าหรบัถงุทีต่ดัไวใ้หแ้ลว้ 
เลือกถงุที่มีช่องรูเปิดก่อนตดัใหญ่กว่าช่องรูเปิดของคณุเล็กนอ้ย 
หมายเหต:ุ 1) ปลอกหุม้เทปอาจท าใหเ้กิดการระคายเคืองต่อผิวหนงัผูใ้ชท้ี่ใสผ่า้ออ้ม หากเกิดอาการระคายเคือง ใหต้ดัขอบใหห้า่งจากแผ่นปกป้องผิวหนงั2) ป้องกนัช่องรู
เปิดจากการกระทบกระแทกหรือการบาดเจ็บ 
3 วิธีการใชถ้งุเก็บ (รูปที่ 2) แยกแผน่ฟิลม์ของถงุออกเพ่ือใหอ้ากาศเขา้ ดงึแถบหุม้ออก วางปากช่องเปิดของแผ่นปกปอ้งผิวหนงัไวเ้หนือช่องรูเปิด แปะแผ่น
ปกป้องผิวหนงับนผิวรอบช่องรูเปิดเป็นเวลา 30 วินาที หากยงัมีขอบผา้เหลืออยู่ ใหด้งึแถบลอกที่เหลืออยู่ออก รีดใหเ้รียบจนไม่เหลือริว้รอย 
ใส่ไวไ้ดน้านตราบเท่าที่ยงัรูส้กึสบายและติดแน่นดี ระยะเวลาการใชง้านอาจแตกต่างกนัในแตล่ะบคุคล 
4. การปิดถงุเก็บ 
A) ถงุระบายออกไดท้ี่มีส่วนปิดกน้ถงุ INVISICLOSE™ (รูปที่ 3) พบัส่วนปิดกน้ถงุโดยเริ่มตน้ดว้ยแถบสว่นปลายสขีาวจนกระทั่งตวัปิดล็อคซอ้นทบักนัสนิท กดตวัปิดล็อค
เขา้ดว้ยกนัตลอดความกวา้งของปลายส่วนปิดกน้ถงุและบีบจนกระทั่งรูส้กึว่าปิดแน่นสนิท หากตอ้งการ กลบัดา้นถงุเก็บจากขา้งในออกมาขา้งนอกเพ่ือปกปิดส่วนปิดกน้
ถงุไว ้หรือพบัลงมาบริเวณปลายถงุเกบ็ 
หมายเหต:ุ ถงุเก็บ ESTEEM ™ขนาดเล็กพิเศษไม่มีที่พบัหรือกระเป๋า 
B) ถงุระบายออกไดท้ี่มีตวัหนีบสว่นปิดกน้ถงุ (รูปที่ 4) 
C) ถงุระบายออกไดส้  าหรบัเด็กที่มีส่วนปิดกน้ถงุ (รูปที่ 5) 
ดงึแถบลอกออกจากแถบกาว กดฝาปิดใหเ้ขา้ที่ไปสู่ปลายถงุเก็บทางดา้นขา้งโดยไม่มีแผ่นปกป้องผิวหนงั 
D) ถงุเก็บปัสสาวะที่มีก๊อก ACCUSEAL™ (รูปที่ 6) 
E) ถงุเก็บปัสสาวะที่มีก๊อกแบบพบัได:้ (รูปที่ 7) 
5. การระบายถงุเก็บ 
A) ถงุระบายออกไดท้ี่มีส่วนปิดกน้ถงุ INVISI- CLOSE™: (รูปที่ 4) ปลดล็อคปากปิดถงุเก็บและเปิดสว่นปิดกน้ถงุโดยการกดที่สดุปลายแถบท่อเปิดถงุดว้ยนิว้มือ จากนัน้
ระบายถงุทิง้ 
B) ถงุระบายออกไดท้ี่มีตวัหนีบส่วนปิดกน้ถงุ: (รูปที่ 9) 
C) ถงุเก็บปัสสาวะที่มีก๊อก ACCUSEAL™ (รูปที่ 10) 
D) ถงุเก็บปัสสาวะที่มีก๊อกแบบพบัได:้ (รูปที่ 11) 
การเชื่อมต่อกบัระบบรองรบัปัสสาวะส าหรบักลางคนื: ก๊อก ACCUSEAL: (รูปที่ 12) 
ก๊อกแบบพบัได:้ (รูปที่ 13) 
6. ขอ้มลูเกี่ยวกบัถงุเก็บที่มีตวักรอง 
ปิดตวักรองดว้ยสติก๊เกอรท์ี่เตรียมไวใ้หเ้ม่ืออาบน า้ ว่ายน า้ ฯลฯ ถอดออกหลงัจากกิจกรรมทางน า้ 
7. วิธีการถอดถงุเก็บออก (รูปที่ 14) 
8. การก าจดัทิง้ 
ผลิตภณัฑน์ีมี้ไวส้  าหรบัใชค้รัง้เดียวเท่านัน้และไม่ควรน ามาใชซ้ า้ การน ามาใชซ้ า้อาจเพ่ิมความเสี่ยงต่อการติดเชือ้หรือการปนเปื้อนข้าม (cross contamination) 
คณุสมบตัิทางกายภาพของผลติภณัฑอ์าจไม่เหมาะสมส าหรบัการใชง้านตามวตัถปุระสงคอี์กต่อไป 



หากในระหว่างการใชอ้ปุกรณน์ีห้รือจากการใชง้านแลว้เกดิเหตกุารณร์า้ยแรงขึน้ โปรดรายงานไปยงัผูผ้ลติและหน่วยงานในประเทศของคณุ 

 

 
การก าจัดทิง้ 
ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนด/ขอ้บงัคบัในการก าจดัทิง้ในแตล่ะประเทศ 
ค าเตือน ข้อควรระวัง และ ข้อสังเกต 

• ควรใชค้วามระมดัระวงัเม่ือใชผ้ลิตภณัฑโ์ดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือมีภาวะท่อไตโต และกรณีที่ไม่มีกระเพาะปัสสาวะ เนื่องจากมีการรายงานทางคลินิกถึงการมี
คราบกาวในระบบท่อเก็บปัสสาวะของผูป่้วยเหล่านีน้านๆ ครัง้ หากตรวจพบกอ้นในระบบทางเดินปัสสาวะ ใหป้ระเมินการใชผ้ลิตภณัฑอ์ย่างต่อเนื่องและเร่ิม
ใหก้ารรกัษาทางการแพทยท์ี่เหมาะสม 

• แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญควรประเมินความจ าเป็นในการใชแ้ผ่นปกป้องผิวหนงัที่มีความนนูก่อนการใช ้

• หากเกิดอาการระคายเคือง ควรหยดุใชแ้ละปรกึษาบคุลากรทางการแพทย ์
วิธีการเก็บรักษา 
เก็บที่อณุหภมิู 10-30 องศาเซลเซียส  เก็บรกัษาในทีแ่หง้ 



ปริมาณบรรจุ 
1 กล่องบรรจ ุ10 ชิน้ และคลปิปิดปลายถงุจ านวน 2 ชิน้ 
ค าอธิบายสัญลักษณบ์นบรรจุภัณฑ ์ 

 
หมายถึง รุน่การผลิต 
 
หมายถึง วนัหมดอาย ุ
 

เจ้าของผลิตภัณฑ ์
บริษัท คอนวาเทค ลิมิเต็ด, ฟลินทไ์ชนด,์ สหราชอาณาจกัร 
ผลิตโดย  
บริษัท ยโูนเมดิคอล เอส อาร ์โอ, มิชาโลฟ, สโลวาเกีย 
น าเข้าโดย / ช่องทางการติดต่อ 
บริษัท คอนวาเทค (ประเทศไทย) จ ากดั 
87 อาคารเอ็มไทยทาวเวอร ์ออลซีซนัส ์เพลส ชัน้ 9 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ  
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