
โปรดอ่านเอกสารก ากับเคร่ืองมือแพทยก่์อนการใช้งาน 
เอกสารก ากับเคร่ืองมือแพทย ์
ชัวรฟิ์ต แนทูร่า ถุงอุจจาระ/ปัสสาวะชนิดสองชิน้ 
Sur-Fit Natura Stomahesive Wafer with Flexible Collar / Sur-Fit Natura Drainable Pouch 
ค าอธิบายผลิตภัณฑ ์
ถงุเก็บอจุจาระ/ปัสสาวะส าหรบัชนดิสองชิน้ ประกอบดว้ยแป้นสโตมาฮีซีฟ และถงุแบบระบายของเสียออกได ้
ข้อบ่งใช้ 
ใชเ้ก็บของเสียจากทวารเทียม 
วิธีการใช้ 
 

การเตรียมแป้นสโตมาฮีซีฟ 

• ผิวบริเวณรอบๆ ทวารเทียมตอ้งสะอาด แหง้ และปลอดจากตวัท าละลายหรอืสารที่ลื่น 
เลือกแผ่นที่แป้นมีขนาดช่องเปิดใหญ่กว่าเสน้ผ่านศนูยก์ลางที่กวา้งที่สดุของทวารเทียมอย่าง
นอ้ย 1/2 นิว้ (13 มม.) (รูปที่ 1) 

• วาดโครงรา่งของช่องทวารเทียมที่ถกูตอ้งลงบนกระดาษหุม้ตวัแป้น (รูปที่ 2) 
ตดัขอบดา้นนอกของรอยที่ลากไวโ้ดยใหแ้ผ่นปกป้องผิวหนงัอยู่ห่างจากช่องทวารเทียมที่ขยาย
ออกและช่องเปิดอย่างนอ้ย 1/4 นิว้ (7 มม.)  สอดนิว้เขา้ไปในรูและใชน้ิว้รีดไปตามขอบที่ตดัให้
เรียบเพ่ือไม่ใหมี้ขอบแหลมคม ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ากระดาษหุม้ยงัคงติดอยู่หลงัแผ่นกาว ดงึ
กระดาษหุม้ออก (รูปที่ 3) 

• ส าหรบัแผ่นที่มีรอยปรุช่องทวารเทียม ส าหรบัแผ่นที่มีรอยปรุช่องทวารเทียมใหแ้ลว้ ให้
เลือกแผ่นที่มีความกวา้งของช่องทวารเทียมที่มีขนาดเดียวกบัเสน้ผา่นศนูยก์ลางที่ใหญ่ที่สดุของ
ทวารเทียม อย่าขยายรอยปรุช่องทวารเทียม ดงึกระดาษหุม้ออก 

• วิธีการใชแ้ป้นสโตมาฮีซีฟ (รูปที่ 4)กดแป้นไวอ้ย่างนอ้ย 30 วินาที 
วิธีการติดถุงเก็บอุจจาระ/ปัสสาวะ 

• วิธีการตรวจสอบการปิดผนึกของแป้น ใหก้ดที่ดา้นล่างของตวัแป้นแลว้เลื่อนไปที่ดา้นบน
ของแป้น อาจไดย้ินเสียง “คลิก” หลายครัง้ (รูปที่ 5) 

• วิธีการดงึถงุเก็บออก (รูปที่ 6) 

• วิธีการดงึแปน้ออก (รูปที่ 7) 
วิธีการปิดถุงเก็บ INVISICLOSE™: 

• ส่วนปิดกน้ถงุ InvisiClose ประกอบดว้ยแผ่นปิด (security flap) (A) ตวัปิดลอ็ค (B) และ
แถบปลายทางออก (outlet end-strip) (C) (รูปที่ 8) 

• จบัแผ่นปิดใหอ้ยู่ดา้นตรงขา้มกบัดา้นหนา้ของถงุเก็บเพ่ือใหเ้ห็นตวัปิดล็อค (รูปที่ 9) 
พบัปลายส่วนปิดกน้ถงุเขา้หาตวัสี่ครัง้และตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าตวัปิดล็อคอยู่เหลื่อมกนั (รูปที่ 
10) 

• กดตวัปิดล็อคเขา้ดว้ยกนัจนกวา่คณุจะรูส้กึว่าล็อคเขา้ที่ (ไดย้ินเสียงคลิก) ตลอดความ
ยาวแลว้ (รูปที่ 11) 

• ห่อแผ่นปิดไวร้อบๆ ดา้นหลงัของถงุ (ดา้นขา้งล าตวั) แลว้กดตวัปิดล็อคเขา้ดว้ยกนัจนกว่า
คณุจะรูส้กึว่าล็อคเขา้ทีแ่ลว้ (ไดย้ินเสียงคลิก) (รูปที่ 12) 
วิธีการเปิดถุงเก็บ INVISICLOSE™: 

• หนัดา้นหลงัของถงุเก็บ (ดา้นขา้งล าตวั) เขา้หาตวัคณุ ค่อยๆ ยกแผ่นปิดเขา้หาตวัคณุเพ่ือ
ปลดล็อค (รูปที่ 13) 

• ในขณะที่ถือแผ่นปิดขึน้ใหอ้ยู่ดา้นตรงขา้มกบัดา้นหนา้ของถงุเก็บ ใหป้ลดล็อคตวัปิดล็อค
โดยยกที่มมุ (A) และคลายออกสี่ครัง้ (B) (รูปที่ 14) 

• เพ่ือใหร้ะบายและ/หรือท าความสะอาดไดโ้ดยสะดวก คณุอาจเปิดปลายส่วนปิดกน้ถงุไดโ้ดยดนัปลายทัง้สองขา้งของแถบปลายทางออกดว้ยนิว้หวัแม่มือและ
นิว้ชี ้(รูปที่ 15) สามารถท าความสะอาดส่วนปิดกน้ถงุดว้ยสบู่อ่อนๆ และน า้ได ้หากตอ้งการ เช็ดใหแ้หง้ 



 

• การใชส้่วนปิดกน้ถงุแบบตรง (รูปที่ 16) 

• การใชส้่วนปิดกน้ถงุแบบโคง้ (รูปที่ 17) 

• การใชก้๊อก ACCUSEAL® (รูปที่ 18) 

• การเชื่อมต่อกบัระบบรองรบัปัสสาวะส าหรบักลางคนื: (รูปที่ 19) 

• วิธีการใชก้๊อกระบายแบบพบัได ้(รูปที่ 20) 

• การเชื่อมต่อกบัระบบรองรบัปัสสาวะส าหรบักลางคนื: (รูปที่ 21) 
ผลิตภณัฑน์ีส้ามารถติดไวไ้ดใ้นขณะแช่น า้ อาบน า้ หรือว่ายน า้ ส  าหรบัถงุปลายปิดชนิดที่มีตวักรอง ใหต้ิดตวักรองดว้ย
ฝาครอบแผ่นกรองที่เตรียมไวใ้ห ้เช็ดใหแ้หง้หลงัโดนน า้ 
การก าจัดทิง้ 
ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนด/ขอ้บงัคบัในการก าจดัทิง้ในแตล่ะประเทศ 
ค าเตือน ข้อควรระวัง และ ข้อสังเกต 

• ควรใชค้วามระมดัระวงัเม่ือใชผ้ลิตภณัฑโ์ดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือมีภาวะท่อไตโต และกรณีที่ไม่มีกระเพาะ
ปัสสาวะ เนื่องจากมีการรายงานทางคลินิกถึงการมีคราบกาวในระบบท่อเก็บปัสสาวะของผูป่้วยเหลา่นีน้านๆ ครัง้ หาก
ตรวจพบกอ้นในระบบทางเดินปัสสาวะ ใหป้ระเมินการใชผ้ลติภณัฑอ์ย่างต่อเนื่องและเริ่มใหก้ารรกัษาทางการแพทยท์ี่
เหมาะสม 

• ควรใชค้วามระมดัระวงัตลอดเวลาเพื่อป้องกนัทวารเทียมจากการกระทบกระแทกหรือการบาดเจ็บ 

• หากเกิดอาการระคายเคือง ควรหยดุใชแ้ละปรกึษาบคุลากรทางการแพทย ์

• หา้มใชซ้ า้ 
วิธีการเก็บรักษา 
เก็บที่อณุหภมิู 10-30 องศาเซลเซียส  เก็บรกัษาในทีแ่หง้ 
 

ปริมาณบรรจุ 
ผลิตภณัฑร์หสั 401501, 401502, 401503, 401504, 401512, 401513, 401514, 401515  ใน 1 กล่องบรรจุ10 ชิน้ และคลิปปิดปลายถงุ 2 ชิน้ 
ผลิตภณัฑร์หสั 401552, 401553, 401534, 401535  ใน 1 กล่องบรรจ ุ10 ชิน้ และขอ้ต่อจ านวน 2 ชิน้ 
ผลิตภณัฑร์หสั 401574, 401575, 401576, 401577, 125263, 125264, 125265, 125266 ใน 1 กล่องบรรจ ุ10 ชิน้ 
ผลิตภณัฑร์หสั 401906  ใน 1 กล่องบรรจ ุ5 ชิน้ 
ผลิตภณัฑร์หสั 401542, 401543, 401544, 401545, 401546  ใน 1 กล่องบรรจ ุ10 ชิน้ 
ค าอธิบายสัญลักษณบ์นบรรจุภัณฑ ์ 

หมายถึง รุน่การผลิต 
 

EXP. DATE  หมายถึง วนัหมดอาย ุ
 
เจ้าของผลิตภัณฑ ์
บริษัท คอนวาเทค ลิมิเต็ด, ฟลินทไ์ชนด,์ สหราชอาณาจกัร 
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